
 
8. számú melléklet 

Műszaki diszpozíció 2017 

Komplex közúti mérőhely létesítése a Kőér u 2/D szám 
alatti járműtelepen 

 

1. A munka pontos megnevezése: 

A hídmérleget kiemelt, acél rámpás, egy teherfelvevő felületű kivitelben, minimum 60 tonnás 

terhelhetőséggel (osztásérték maximum 20 kg), legalább 18 méteres hosszban és 3 méteres 

szélességben kell kivitelezni. 

2. A munka helyszíne: 1103 Budapest, Kőér utca 2/d. szám alatt található járműtelep területe. 

A hídmérleg optimális elhelyezésének meghatározását a megrendelő és az Ajánlattevő közösen 

választja ki egy helyszíni bejárás alkalmával. A műszaki paraméterekkel kapcsolatos tervek 

elkészítése és a helyszín teljes körű kialakítása, az építőipari kivitelezés (beton alap, igény 

esetén betonrámpa elkészítése, elektromos hálózat kiépítése) az Ajánlattevő feladata. Az 

Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a járműmérleg leszállítása, teljes helyszíni telepítése, 

beüzemelése (beüzemeléshez szükséges speciális járművek, munkagépek, egyéb eszközök 

biztosítása), valamint a mérleg hitelesítése (szükséges holtteher /kiegészítő súly/ hitelesítő 

súly), a kapcsolatos adminisztratív teendők elvégzése. A Megrendelő munkamenetének 

megfelelően kell a járműmérleg programozási feladatait (mérlegjegy, nyomtatóillesztés, 

adatbázis kialakítása), továbbá a kezelőterminál beállításait elvégezni. 

2.1. A munka ütemezése 

A beszerzés lebonyolítása teljes mértékben megvalósítható 2 hónap alatt. A hídmérlegnek az 

M3 metrófelújítás kezdési időpontjára rendelkezésre kell állnia. A munkát a BKV Zrt. 

illetékeseivel előre egyeztetve lehet elvégezni. 

2.2. A munka tervezése, engedélyezéssel járó kötelezettségek: 

A munkát, a BKV Zrt. által véleményezett és jóváhagyott kiviteli tervek alapján kell elvégezni. 
A kiviteli terveket a Metró Infrastruktúra Főmérnökséggel kell egyeztetni. 

A szükséges hatósági engedélyek beszerzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A munka 

befejezése és a műszaki átadás-átvételi eljárás után a mérési hely létesítésének, 

beüzemelésének és hitelesítésének teljes dokumentációja, valamint a birtokba adáshoz 

kötelezően előírt jegyzőkönyvek (érintésvédelmi, tűzvédelmi szabványossági, 

mérleghitelesítési bizonyítvány, stb.) átadása a Vállalkozó kötelezettsége. 



3. A munka hatósági vonatkozása: 

A kivitelezéshez és a létesítéshez esetlegesen szükséges hatósági engedélyek beszerezése a 

Vállalkozó feladata. 

Közúti hídmérleg szerkezeti kialakításának és telepítési körülményeinek meg kell felelnie a 

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági előírásainak.  

4. A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó műszaki javaslatok: 

Helyszíni bejárást és egyeztetés lehetőségét biztosítunk szükség esetén az esetlegesen 

felmerülő kérdések tisztázása érdekében. 

5. Munkavégzés személyi és tárgyi feltételei 

A munkavégzéshez szükséges üzemeltetői szakfelügyeletet a BKV Zrt. költségmentesen 

biztosítja. 

Tárgyi feltételek 

 Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a munka elvégzéséhez szükséges a szakterületre 

vonatkozó létesítési tapasztalattal, az elvárásoknak megfelelő hídmérleggel, a 

beüzemeléshez szükséges speciális járművekkel, munkagépekkel, egyéb eszközökkel, a 

mérleg hitelesítéséhez szükséges holtteherrel, hitelesítő súllyal, valamint valamennyi 

szerszámmal, továbbá a munkák minőségi, szakszerű és ütemes végrehajtását garantáló 

felszereltséggel. 

Személyi feltételek: 

 Az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a munka elvégzéshez szükséges felkészült és kellő 

létesítési tapasztalattal rendelkező humán erőforrás kapacitással. 

 Egy fő felelős műszaki vezető FMV-ÉPÜLETEK „B” területi kamarai névjegyzék jelöléssel, 
építőipari technikusi, szakközépiskolai végzettséggel, legalább 3 év felelős műszaki 
vezetői gyakorlattal. 

 Metronómiai tapasztalattal rendelkező minőségbiztosítási vezető 

 Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor 

 Az építésvezetőt, művezetőt, minőségbiztosítási vezetőt munkavédelmi és tűzvédelmi 

oktatásban kell részesíteni a BKV Zrt. által. A dolgozóik továbbképzéséért ők a felelősek. 

 Tűzveszélyes tevékenység csak tűzveszélyes munkavégzési engedély birtokában 

végezhető. 

 Munkavégzési engedélyeket a Metró Járműműszaki Főmérnökségtől a munka 

megkezdése előtt be kell szerezni. 



 A munkaterületen és munkavégzés közben a Vállalkozó dolgozói kötelesek betartani a 

BKV Zrt. munkavédelmi előírásait. 

6. Garancia 

Az Ajánlattevőnek az általa elvégzett feladatokra, a hídszerkezet kapcsán felhasznált 

termékekre és beépített anyagokra minimum 24 hónap, a hídmérleg alépítményre minimum 

60 hónap teljes körű jótállást kell vállalnia. 

A jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával kezdődik. 

Ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell az általa vállalt jótállás időtartamáról. 

 

Megjegyzés: 

A felszerelések tárolásának lehetőségét a BKV Zrt biztosítja, de a létesítéshez szükséges 

anyagok megőrzéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. 

A munkavégzéshez szükséges energiát a BKV Zrt díjmentesen biztosítja. Az energia ellátás 

kiépítése az Üzemeltető által kijelölt vételezési ponttól a munkavégzés helyéig a Vállalkozó 

feladata. 

A munkák a közúti forgalom zavartatása nélkül, az BKV Zrt. által kijelölt Üzemeltetővel történő 

egyeztetés és a megfelelő felügyelet mellett végezhetők. A munkavégzés során a tűz-, munka-, 

és környezetvédelmi előírások és szabályok betartása kötelező. Minden munkát végző 

személynek rendelkeznie kell az érintett területre vonatkozó munka- és tűzvédelmi oktatással. 

A munkavégzés ideje alatt a hatályos jogszabályoknak megfelelő összes munkavédelmi eszköz, 

ruházat viselése kötelező. A munkálatok során keletkezett építési hulladék elszállítása 

Ajánlattevő feladata. A keletkező fém hulladékot BKV Zrt. által megadott telephelyre kell 

beszállítani az Ajánlattevőnek. Az építési területet a munkálatok befejezése után a keletkezett 

szennyeződésektől megtakarítva tisztán kell átadni. 

 


