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Tisztelt Ajanlattevd!

Mellékelten klldjik a BKV Zrt. 15/TB-294/12, szamon ,29 darab defibrillator
beszerzése és teljes kérll Uzemeltetése” targyban indult eljarasban ajaniattevoi
kerdesekre adott valaszainkat szives felhasznalasra.

Tajékoztatom, hogy Ajanlatkérd maodositd hirdetményt adott fel, mely tartalmazza a
modositott eljarasi hataridéket, valamint az eljarast megindité felhivas minden
tovabbi médosuld pontjat is. A médositd hirdetmény szama K. E, 1108/2013

Kerjlk, ajanlatukat a kiegészitd tajékoztatasban és médositd hirdetményben foglaltak
figyelembeveételavel sziveskadjeneak benyuijtani.

Budapest, 2013, januar 17.
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dr, Varhgtyi Katalin
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Gépjagyzékszam: cg. 01-10-043037



] KIEGESZITO TAJEKOZTATAS
AJANLATTEVOI| KERDESEK — AJANLATKEROI VALASZOK

29 darab defibrillator beszerzése és teljes kéri lizemeltetése targya
kdzbeszerzési eljaras kapcsén tartott konzulticién elhangzott kérdésekre
nydjtott tajekoztatas
Tenderszam: BKV Zrt. 15/TB-294/12

1. Kérdés:
Az aruatvétel egy helyszinen vagy 29 kilénbdzé helyszinen torténik?

Valasz:
Az aruatvétel 29 kilonbozd helyszinen torténik. Az eszkdzék a metrdallomasok
forgalmi ligyeleteire lesznek kihelyezve.

2. Kérdés:

Miért szilkséges paraméter az automatikus szinkronizacio? Ezzel funkcioval csak
egy eszkoz bir a piacon, illetdleg laikus Ujraélesztd estében amikor mar a sziv leallt
és nincs szivhang, amihez szinkronizalni lehetne, abban az esetben a funkcid
tellesseggel felesleges.

Valasz:

Piackutatasaink szerint a megvasarolhato eszkdzék kézil legalabb 3-4 rendelkezik
ezzel tobblet funkcidval. Abban az esetben, ha az eszkdz képes automatikus
szinkronizaciora is a sikeres Ujraélesztés esélye nagyobb.

3. Kérdés:
Minden készilékhez kildn Pc alapi megjelenité program szilkséges, vagy elég egy
darab, mert ki lesz alakitva egy kézpont, mely organizalja az adatokat?

Valasz:
Jelen pillanatban ajanlatkeré nem tervezi kdzpont Kialakitasat, igy kérjilk minden
defibrillatorhoz klllén Pc alapi megjelenitéd program rendelkezésre bocsatasat.

4. Kérdés:
Bels6 memoriat lehet memdériakartydval biztositani? Kalsé memoria lehetséges
opcia?

Valasz:
Belsé memoriat iehet memdriakartyaval biztositani. Kilsé memoéria esetében az
adatok kénnyebben elveszhetnek, ezért nem lehetséges a kiilsé meméria opcio. -

5. Kerdés:
Mit ert ajanlatkérd Ojraéleszté szett alatt, illetve mit tartalmaz?



Valasz:

Ajanlatkérd elfogadja a megajanlott eszkdézhdz tartozd gyari Gjraéleszté szettet.
Amennyiben az ajaniat szerinti eszkézhdz nem tartozik Ujraélesztd szett, abban az
asetben a kdvetkezdket kell tartalmaznia a szeltnek: kezi lélegeztetd ballon, egyszer
hasznalatos arcmaszkok tobb méretben, oropharyngealis tubus tébb méretben,
fertbzés veszély elkeriiléséhez és Ujraélesztés eldkészitéséhez: olld, kesztyd,
alkoholos lap, szemetes, borotva, foliamaszk

6. Kérdés:

Ajanlattevd fel kivanja hivni ajanlatkérd figyelmét a specifikacio bizonyos elemeire,
melyek tekintetében bizonyos mertéki tolerancia biztositasat indokoltnak latja, mert
jelen kiiras estén csak egy-két gyarté termékével tudnak ajanlattevd tarsasagok
ajanlatot adni. Cardiac Science G3 energia kibocsatasa 360J-os, ilyen energia
kibocsatasu eszkoz pedig maximum 2-3 van a piacon és a beszerzés célja és a
termék felhasznalasi terlilete nem indokolja ezt a szigord kiirast.

Valasz:

Ajanlatkeré megvizsgalta a mliszaki feltételeket, melyeket a lehetdéségekhez mérten
lecsOkkentett. A 360J-os energia kibocsatasd kaszilékkel a sikeres életmentés
valészinlisége bizonyitottan nagyobb. Az Orszagos Mentd Szolgalat is ilyen energia
kibocsatast eszkozok beszerzesét tartotta szlikségesnek. Az eszkdzok Budapest
legforgalmasabb kozlekedési csomopontjainak metrémegalléiba lesznek telepitve.
Az utasforgalom és az eszkozok rendeltetése, a sikeres életmentés indokolja a nagy
teljesitményli gépek beszerzését.

7. Kérdés:
A programozhato energiaprotokollok laikus Ojraéleszték esetében hasznalhatatlanok.
Valoban szllkseges a miszaki paraméter megtartasa?

Valasz:
Ajanlatkeré  megvizsgalta elegenddnek taldlia az eldre  programozoft
energiaprotokollokat.

8. Kérdés:
Lithium elemes megoldas elfogadhatt a 290 leutes leadasara képes telep helyett?

Valasz:
Ajanlatkerd nem fogadja el a lithium elemes megoldast.

9. Kérdés:

Mit ert ajanlatkérd oktatas alatt? Késziilékhasznalaton tul Ujraélesztési oktatasra is
igényt tart?

Vélasz:



Ajanlatker$ készulékhasznalaton til Ujraélesztési oktatasra is igényt tart.

10. Kérdés:

Az ajanlati felhivas és a dokumentacid rendelkezései sltérnek a minimalisan elvart
jotallas mertékének tekintetében. Kérem szépen hatarozzak meg, hogy melyik a
helytalls.

Valasz:

Minimalisan elvart jotallas 5év, ehhez képest tébblet megajanlas adhat6, az ajanlati
dokumentaciéban részletezet birdlati szempontok részben foglaltak figyelembevétele
mellett,

11. Kérdés:

A teljes korl Uzemeltetés ugy értendd, hogy a defibrillator ara méar tartalmazza a
szukseég szerinti tartozékok pdtldsanak és az iddszakos feliilvizsgalatnak a
koltségeit is vagy a szolgaltatss teljesitése utdn ezek kulon szamlazandok?

Valasz;

A megadott ajanlati arnak tartalmaznia kell a fellilvizsgélat koltségeit és a szikség
szerinti tartozékok potlasanak kbltségeit is. Az ajanlati ar megadasanal kérjik vegyék
figyelembe a modositott ajanlattételi dokumentacio rendelkezéseit.



